ASCS Tank Hose Subassembly Cart Attachment Instructions P001472.A
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Follow Instructions for Use

Manufactured by:
AtriCure Incorporated
7555 Innovation Way
Mason, Ohio 45040 USA
Customer Service:
1-866-349-2342 (toll free)
1-513-755-4100 (phone)
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Importador: Emergo Brazil
Import Importacéo e BR|REP
Distribuicdo de Produtos

Médicos Hospitalares Ltda.

Avenida Francisco Matarazzo,

1.752, Salas 502/503

Agua Branca, So Paulo- SP,

CEP - 05001-200

CNPJ: 04.967.408/0001-98
brazilvigilance@ul.com

Responsavel Técnico:

Luiz Levy Cruz Martins

CRF/SP: 42415

Registro ANVISA

n° 80117580971




Instrugdes de fixacdo do carrinho no subconjunto de mangueira do cilindro SCS P001472.A
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Seguir as instrugdes de uso

Nao estéril

Fabricado por:

AtriCure Incorporated

7555 Innovation Way

Mason, Ohio 45040 EUA

Servigo de atendimento ao cliente:
1-866-349-2342 (ligacdes gratuitas)
1-513-755-4100 (telefone)

Importador: Emergo Brazil Import
Importagdo e Distribui¢do de BR|REP
Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Avenida Francisco Matarazzo,

1.752, Salas 502/503

Agua Branca, Sao Paulo-SP,

CEP — 05001-200

CNPJ: 04.967.408/0001-98

brazilvigilance@ul.com

Responsavel Técnico:

Luiz Levy Cruz Martins

CRF/SP: 42415

Registro ANVISA

n°: 80117580971
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